
Montage des Instrumententrägers an Gerätesäule siehe A 1169

Front edge of cabinets
Partie avant de l'armoire
Angulo delantero de los armarios

Vorderkante der Schrankzeile

Mass abhängig von Arbeitsweise des Zahnarztes
Distance dependent on working method of dentist
Mesure dependante de la methode de travail du praticien
La medida depende de la manera de trabajar del dentista

Mounting of instrument carrier to unit column see A 1169
Montage du support instruments sur colonne unit voir A 1169
Para el montaje de la mesita de instrumentos a la columna vease A 1169
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Hierzu: Installationsplan U000011067
See also: Installation plan U000011067
Voir aussi: Plan d'installation U000011067
Vease tambien: Plano de instalacion U000011067
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Maßstab 1:1 Scale 1:1 Echelle 1:1 Escala 1:1
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Aufstellungsplan Mounting plan Plan de montage Plano de ubicacion
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Name
Me

Änderung
017700a

Zust.
08.04.03

Bl.
2

Datum Version
V02.00.00

Th.017809b(3) 29.01.082 V02.00.01
Th.017871c(3) 15.05.141 V02.00.02
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